
AYRES SPATEL

Einwegprodukt. Die Wiederverwendung dieses Produkts kann Infektionen verursachen. Steril durch Ethylenoxid. Es wird in 2 Materialien verkauft:
- Holz mit bruchsicherer Konsistenz und abgerundeten Kanten zur Vermeidung van Aggressivitat auf Schleimhaute und Gewebe.
- Ungiftiger Kunststoff (polypropylen) mit abgerundeten Kanten, um Aggressivitat auf Schleimhaute und Gewebe zu vermeiden. 

Es hat eine ausreichende mechanische Konsistenz, um sicherzustellen, dass es wahrend des Gebrauchs nicht bricht. Produkt zur Erleichterung der 
Entnahme van Zervixproben durch medizinisches Fachpersonal und unter angemessenen hygienischen Bedingungen. Einheitliche Aufmachung: 
einzeln verpackt im Flow-Pack oder Peel Pack.

Der Spatel ist für die Verwendung in Kliniken und Krankenhausern vorgesehen. Die Anwendung des Spatels bereitet den vorgesehenen Anwen-
dern keine Schwierigkeiten. Nicht für andere Anwendungen als den bestimmungsgemalsen Gebrauch geeignet. Es sollte nicht verwendet wer-
den, wenn es Anzeichen van Bruch oder Beschadigung der verpackung gibt. Wenn festgestellt wird, dass dre verpackung berschäcligt ist, verwen-
den Sie den Spatel nicht, da er seinen sterilen Zustand verloren haben kónnte. Es sollte nicht verwendet werden, wenn Schmutz auf dem Spatel 
zu sehen ist. Entsorgen Sie das Produkt, wenn Risse oder Absplitterungen gefunden werden. Nicht verwenden, wenn die aufgedruckte Produk-
tinformation nicht korrekt angezeigt wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Wahrend des Gebrauchs sollte kein starker Druck ausgeübt werden, da der Spatel brechen kónnte (unwahrscheinlich, da die zum Brechen erfor-
derliche Kraft betrachtlich ist). Bei Bruch sofort entsorgen. Spatel erfordern keine besonderen Lagerbedingungen. Aufgrund der bestimmungs-
gemalsen Verwendung des Produkts gehóren die Empfanger dem Gesundheitssektor an und verfügen über Alfallbehälter für biologische Ge-
fahrstoffe, in denen das gebrauchte Produkt entsorgt werden muss. Einmal benutzte Spatel müssen dekontaminiert oder als kontaminierter 
Krankenhausabfall behandelt werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfalle gemals den Vorschriften zu handhaben, zu behandeln 
und zu entsorgen. Unbenutzte Spatel kónnen als ungefahrliche Produkte betrachtet werden und kónnen gemals diesen Kriterien entsorgt wer-
den. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfalle gemaIs den Vorschriften zu handhaben, zu behandeln und zu entsorgen. Unbenutzte 
Spatel kónnen als ungefahrliche Produkte betrachtet werden und kónnen gemals diesen Kriterien entsorgt werden.

ZERVIXBÜRSTE
Einwegprodukt. Die Wiederverwendung dieses Produkts kann Infektionen verursachen. Steril durch Ethylenoxid.
Sie wird zur Entnahme endozervikaler Proben für Laboruntersuchungen (zytologische, pathologische, mikrobiologische usw.) verwendet. Die 
Form und Struktur des Kopfes ermóglichen die Entnahme einer ausreichenden Probenmenge, falls mehr als ein Test durchgeführt werden muss. 
Produkt zur Erleichterung der Entnahme van Zervixproben durch medizinisches Fachpersonal und unter angemessenen hygienischen Bedingun-
gen. Sie sollte nicht im Falle einer Schwangerschaft verwendet werden. Einheitliche Aufmachung: Einheitlich verpackt in einer Peel-Packung.

Die Zervixbürste ist für die Verwendung in Kliniken und Krankenhausern vorgesehen. Die Anwendung der Zervixbürste bereitet für die bes-
timmungsgemalsen Zwecke keine Schwierigkeiten. Nicht für andere Anwendungen als den bestimmungsgemalsen Gebrauch geeignet. Nicht 
verwenden, wenn es Anzeichen van Bruch oder Beschadigung der Verpacking gibt. Wenn festgestellt wird, dass die Verpacking beschäcligt ist, 
verwenden Sie die Bürste nicht, da sie ihren sterilen Zustand verloren haben kónnte. Es sollte nicht verwendet werden, wenn Schmutz auf der 
Bürste beobachtet wird. Entsorgen Sie das Produkt, wenn es beschadigt ist oder ein Kopf fehlt. Nicht verwenden, wenn die aufgedruckte Produk-
tinformation nicht korrekt angezeigt wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Wahrend des Gebrauchs sollte kein starker Druck ausgeübt werden, da die Zervixbürste brechen kónnte (unwahrscheinlich, da die zum Brechen 
erforderliche Kraft betrachtlich ist). Bei Bruch sofort entsorgen. Zervikalbürsten erfordern keine besonderen Lagerbedingungen. Aufgrund der 
bestimmungsgemalsen Verwendung des Produkts gehóren die Empfanger dem Gesundheitssektor an und verfügen über Abfallbehälter für biolo-
giscge Gefahrstoffe, in denen das gebrauchte Produkt entsorgt werden muss. Einmal verwendete Zervixbürsten müssen dekontaminiert oder als 
kontaminierter Krankenhausabfall behandelt werden. Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, Abfalle gemals den Vorschriften zu handhaben, 
zu behandeln und zu entsorgen. Unbenutzte Bürsten kónnen als ungefahrliche Produkte betrachtet werden und kónnen gemaIs diesen Kriterien 
entsorgt werden.
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In case of a serious incident* related to the product, notify to Deltalab, S.L. as well as the competent authority of the State in which the user is established.
*A “serious incident” is understood as one that entails the death, or serious deterioration of the health of the patient or user or a serious threat to public health.
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REF. DESCRIPTION

444150 WOOD AYRE SPATULA PEEL-PACK

444142 PLASTIC AYRE SPATULA PEEL-PACK

444242 PLASTIC AYRE SPATULA FLOW

REF. DESCRIPTION

440151 CYTOLOGY BRUSH PEEL PACK


